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TRYUMF MEDVISOR
DEKLARACJA

C€

DLA WYROBU

WYTWORCA: TRYUMF Sp. z 0.0.
Ul. Grabskiego 8 37-450 Stalowa Wola
WYROB: MASKA MEDYCZNA JEDNOKROTNEGO UZYTKU
Nazwa: MEDVISOR

Rodzaj: Typ IR

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig, ze powyiszy wyrob:
Spetnia wymagania nastepujacych norm:

» PN-EN  14683+AC:2019 Maski medyczne - Wymagania i metody badan.
skutecznosci filtracji szczepow bakterii Staphylococcus aureus ATCC 6538,

czysto$ci mikrobiologicznej (obcigzenia mikrobiologicznego),

oporéw oddychania (ci$nienia ré6znicowego)

PN-EN ISO 14971:2020-05 Zastosowanie zarzgdzania ryzykiem do wyrobédw medycznych
PN-EN 1041+A1:2013-12 Informacje dostarczane przez wytwdrcéw wyrobu medycznego
PN-EN 1SO 15223-1:2017-02 Symbole do stosowania na etykietach wyrobéw medycznych,
w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach

YV V

Jednoczesnie deklaruje, ze wyréb moze by¢ uzywany wytgcznie w okresie podwyzszonego
zagrozenia epidemicznego i epidemii, nie dtuzej jednak niz w ciggu 30 dni od dnia zakorczenia stanu
epidemii w zwigzku z zakazeniami SARS-CoV-2.
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